
序号 报告编号 发布日期   结论 影像资料 

57 GX-B1520/20-6-22127 2022/12/13 合格

58 GX-B1328/20-6-22081 2022/12/14 所检项目合格

59 GX-B1520/20-6-22138 2022/12/14 合格



60 GX-B1520/20-6-22139 2022/12/14 合格

61 GX-B1520/20-6-22140 2022/12/14 合格

62 GX-B1520/20-6-22141 2022/12/14 合格



63 GX-B1520/20-6-22128 2022/12/14 合格

64 GX-B1520/20-6-22129 2022/12/14 合格

65 GX-B1306/21-6-22024 2022/12/14 合格



66 GX-B1306/21-6-22025 2022/12/14 合格

67 GX-B1306/21-6-22026 2022/12/14 合格

68 GX-B1306/21-6-22027 2022/12/14 合格



69 GX-B1306/21-6-22028 2022/12/14 合格

70 GX-B1307/20-6-22058 2022/12/14 合格

71 GX-B1520/20-6-22130 2022/12/15 合格



72 GX-B1520/20-6-22131 2022/12/15 合格

73 GX-B1423-20-6-221015 2022/12/16 合格

74 GX-B1423-20-6-221016 2022/12/16 合格



75 GX-B1423-20-6-221017 2022/12/16 合格

76 GX-B1423-20-6-221018 2022/12/16 合格

77 GX-B1423-20-6-221019 2022/12/16 合格



78 GX-B1423-20-6-221020 2022/12/16 合格

79 GX-B1323/21-6-22231～22234 2022/12/14 所检项目合格

80 GX-B1321/20-6-22779 2022/12/14 所检项目合格



81 GX-B1323/21-6-221363～221367 2022/12/14 所检项目合格

82 GX-B1323/21-6-221368～221376 2022/12/14 所检项目合格

83 GX-B1323/21-6-221377～221378 2022/12/14 所检项目合格



84 GX-B1323/21-6-221379～221382 2022/12/14 所检项目合格

85 GX-B1423/20-6-221035 2022.12.16 综合判定：合格

86 GX-B1423/20-6-221036 2022.12.16 综合判定：合格



87 GX-B1423/20-6-221037 2022.12.16 综合判定：合格

88 GX-B1423/20-6-221038 2022.12.16 综合判定：合格

89 GX-B1423/20-6-221039 2022.12.16 综合判定：合格



90 GX-B1423/20-6-221040 2022.12.16 综合判定：合格

91 GX-B1423/20-6-221041 2022.12.16 综合判定：合格

92 GX-B1423/20-6-221042 2022.12.16 综合判定：合格



93 GX-B1313/21-6-22187 2022/12/16 所检项目合格

94 GX-B1312/20-6-22371～22373 2022/12/16 所检项目合格

95 GX-B1312/20-6-22362～22370 2022/12/16 所检项目合格



96 GX-B1312/20-6-22374～22375 2022/12/16 所检项目合格

97 GX-B1423/20-6-221000 2022/12/16 合格

98 GX-B1423/20-6-221001 2022/12/16 合格



99 GX-B1423/20-6-221002 2022/12/16 合格

100 GX-B1423/20-6-221003 2022/12/16 合格

101 GX-B1423/20-6-221004 2022/12/16 合格



102 GX-B1423/20-6-221005 2022/12/16 合格

103 GX-B1423/20-6-221006 2022/12/16 合格

104 GX-B1423/20-6-221007 2022/12/16 合格



105 GX-B1423/20-6-221008 2022/12/16 合格

106 GX-B1423/20-6-221009 2022/12/16 合格

107 GX-B1423/20-6-221010 2022/12/16 合格



108 GX-B1423/20-6-221011 2022/12/16 合格

109 GX-B1423/20-6-221012 2022/12/16 合格

110 GX-B1423/20-6-221013 2022/12/16 合格



111 GX-B1423/20-6-221014 2022/12/16 合格

112 GX-B1382/21-6-22028 2022.12.19 合格

113 GX-B1382/21-6-22029 2022.12.19 合格



114 GX-B1382/21-6-22030 2022.12.19 合格

115 GX-B1548/20-6-22020 2022.12.19 合格

116 GX-B1548/20-6-22021 2022.12.19 合格



117 GX-B1548/20-6-22022 2022.12.19 合格

118 GX-B1303/21-6-22026 2022/12/20 合格

119 GX-B1303/21-6-22028 2022/12/20 合格



120 GX-B1382/21-6-22034 2022/12/20 合格

121 GX-B1382/21-6-22035 2022/12/20 合格

122 GX-B1382/21-6-22036 2022/12/20 合格



123 GX-B1520/20-6-22143 2022/12/21 合格

124 GX-B1520/20-6-22146 2022/12/21 合格

125 GX-B1548/20-6-22023 2022.12.22 所检项目合格



126 GX-B1382/21-6-22032 2022.12.21 合格

127 GX-B1382/21-6-22033 2022.12.21 合格

128 GX-B1382/21-6-22038 2022.12.21 合格



129 GX-B1303/21-6-22027 2022.12.22 合格

130 GX-B1303/21-6-22029 2022.12.22 合格


